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На BaTTl исх. J\Ъ ПК-05/26 от 15.10.2014 сообщаю следующее.
Погрешность приведения измеренного объема газа к стандартным усповиям

блоками коррекции (ФЛОУГАЗ> и кФЛОУГАЗ-Т) (с учетом погрешности вычислений
0,05%) равна 0,5Оh, В блоках коррекции rlредусмотрен РТZ-метод приведения объема к
стандартным условиям. Следовательно, блоки коррекции (ФЛОУГАЗ> и кФЛОУГДЗ-Т>
соответствуют требованиям ГОСТ Р 8.740-201 1 и ГОСТ Р 8.741-201 1.

ПУнкт 9.6.1 МИ З082-2007 не распространяется на средства измерений давления,
раЗности давлениЙ и температуры, явJIяющихся составными частями блоков коррекции.
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